
MSPE
Obecný postup úpravy vzorku

Safety Data Sheets (SDS)
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Aktivace MSPE fi ltru
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Přidání 
aktivačního 

činidla na MSPE 
sorbent

Přidání 
ekvilibračního 

média na MSPE 
sorbent

Přidání ředícího 
a/nebo elučního 

rozpouštědla

Přenos eluátu 
do autosamplerové 

vialky

Vialka se vzorkem 
pro analýzu

Vložení MSPE 
fi ltru do nové 
centrifugační 

zkumavky a eluce 
rozpouštědlem

Nanesení vzorku 
na aktivovaný MSPE 

sorbent


